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SILVANA MARKIC HRAST

7=>  NACIONALNI LABORATORI ZA Bt dounat
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Vzorcenje pitne vode za preiskavo na oociste Cryptosporidium sp. in
ciste Giardia sp.

Evidentna oznaka: 2105-17/28461-18/125511

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks 5t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san.inZ.
Koper, 08.11.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
\Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko pod pisal Gragor Drinovec, san ing. ob 08.11.2018 13:54:26 Cas certificiranega podpisa in padatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta,

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:#/www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2

Vajkovo nabreZje 10, 8000 Koper - Capedistria; T:05 68 30 803, F:05 €6 30 888, E:kp coz@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: S119651205; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge poretila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORU ZA
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-17/28461-18/125511

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/125511

Namen: Notranji nadzor

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 06.11.2018 09:20- 10:54

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin éas sprejema:  Koper, 06.11.2018 12:23

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , 3. ¢élen

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porodila:
Porodilo o preskusanju z evidentno oznako 2105-17/28461-18/125511-T
Porogilo o mikrobioloskem preskusanju z evidencno oznako 4005-17/28461-18/125511-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:00 66 30 888, Eikp.coz@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™LIMS ver.. 1.8.0.1
ID za DDV: S119651295, TRR: S/5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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AKREDIT

VENSKA
W's NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ANREDITACUA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezuliati sznaleni z# oz neakreditirano

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE se nanadajo na ftrano deja

Evidencna oznaka:2105-17/28461-18/125511-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/125511

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Vzortenje pitne vode za preiskavo na cociste Cryptosporidium sp. in ciste Giardia sp.

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Marocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3,6230 Posiojna

Delovninalog: Aneks 5t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vedarna Malni po obdelavi
Metoda vzorienja: # EPA 1622:1997

Stanje vzorca: \zorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 08.11.2018
Datuminura: 06.11.201809:20-10:54 Datuminura: 06.11.201812:23

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezuttali oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacelnk|
kljuéek
Rorametyr Opomba podloa "% kotina Kraj izvedbe g i
Terenske meritve
Temperatura vode 12.4 i 5 DIN 38404-C4-2: 1976, na 06.11.18
mestu odvzema 06.11.18

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing, ob 08 .11 2018 14:27 41

Rezultati s nanadajo lzkljuéno na preskusani vzorec, Poroilo se brez pisnega doveljenja eddetka ne sme reproducirati, razen v celoll. Ne sme se uporabljati v reklamne namens.
Yzorec je bil v fasu do zadetka anakz ustrezno hranjen. Vse dodaine informacije o opraviienem praskusanju so doslopne naoddelku,
Preverjanje istovetnost dokumenta: http:fasw.nlzoh sifisiovetnost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabrezie 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 €6 30 888, E:kp coz@nizoh si OrbitaBLIMS ver - 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor veizija predioge porgbilé'-1 6
ID za DDV: S119651295, TRR; 5/5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije o



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

W'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-17/28461-18/125511-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/125511; lab.5t.: 18/5992

Namen: Notranji nadzor

Naloga: VVzoréenje pitne vode za preiskavo na oociste Cryptosporidium sp. in ciste Giardia sp.

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t 34/1-09 oz 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porogcila: 07.11.2018

Datuminura: 06.11.201809:20 Datuminura: 06 11201812:26

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zateteamﬁz:tjucek
Cryptosporidium- oociste US EPA Method 1623 (2005} 0 v100L g?:}gglg 1: ;123
Giardia - ciste US EPA Method 1623 (2005) 0 T TR
Analitik: QOdgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elehironsko podpisal dr. Gorazd Pratnar, univ. dipl. bick. ob 07,11.2018 14:44.06

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovolienja adde lka ne sme reproduciratl, razen v celofi. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je il v Easu do zadetka analiz ustrezno hranjen. \se dodatne informacije o opraviignem preskuéaniu sa dostopne na oddelku.
Prevarjanje istovetnosti dokumenta: hittp:fwww nlzoh.slistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1M
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30850, F:05 66 30 868, E:kp.cma@nlzoh.si Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porotila: 1.1
ID za DDV: 5119651295, TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Siovenije :




NLZOH

2018 11.20 07 4611

SILVANA MARKIC HRAST

"3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA b iise torsuoat oyt
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/128874

Narotnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA,D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks $t 1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 20.11.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko pocpisal Gregor Drinovec, san. ink. ob 20.11, 2018 08:50:31 s certificiraneqa podpisain podatki o certifikatu so razvidni na vru prve strani dokumenta

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celofi.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/iwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabre2je 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nlzoh si .

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita LIMS ver - 18,01
ID za DDV: S119651295, TRR: SI5601100-8000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila; 1.4



7= NACIONALNI LABORATORI) ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidencéna oznaka: 2105-09/24930-18/128874

Podatkio vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/128874

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA,D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 13.11.201809:15

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin éas sprejema:  Koper, 13.11.2018 12:54

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008, 74/2015, §1/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upo3tevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec e zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porodilo o preskusanju z evidengno oznako 2105-9/24930-18/128874-T

Poroéilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-8/24930-18/128874-K
Porocilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznake 4005-8/24930-18/128874-M

Oddelek za okelje in zdravje Koper Stran 2/2
Wolkovo nabreZie 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 B8 30 803, F:05 66 30 888, Eikp.coz@nlzoh si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1801
ID za DDV: 5119651295 TRR: 515601100-6000043285,; BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.4




SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A P—AAA

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezufat| oznadeni z # a2, neshreditirano

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE 32 nanadzjo na neakrediticana defavnost
Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/128874-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilkavzorca:  18/128874

Namen: Notranji nadzor

Naloga: |zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 20112018
Datuminura: 13.11.201808:15 Datuminura: 13.11.201812:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezuttati oznateni 7 4 se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek |
Fararater Opomba  podlOQ ="  kothna Kraj izvedbe i
Terenske meritve
Temperatura vode 1.4 G DIN 38404-C4-2: 1976, na 13.11.18
mestu odvzema 13.11.18
Klor-prosti 0.90 malL ci2 SIST EN 1SC7393-2:2000, 13.11.18
na mestu odvzema 13.11.18
Senzoriéne lastnosti vode
Vonj po kieru ali i ONORM M6620:2012, na 13.11.18
klorirani vodi mestu odvzema 13.11.18
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
pH 79 150 10523:2008, na mestu 13.11.18
odvzema 13.11.18
Elektricna prevodnost (20°C) 368 pSfem ISO 7888:1985, namestu 13.11.18
odvzema 13.11.18

Korekcija s pomotjo temperaturne kompenzacie instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Eiektronsko podpisal mag. Silvana Markit Hrasi, dipl. san. ing. ob 20.11.2018 07:46:12

Fezullali se nanasajo Zkljutna na preskuiani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovolienja cddelka ne sme reproducirall, razen v celoti. Ne sme se uporabljaliv reklamne namene,
Wzorec je bil v €asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenern preskusaniu 5o dastopna na sddelku.
Preverjanje istovetnost dokumenta: hitp:lwww nlzoh, siftstovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
\ojkovo nabreZje 10, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si Orbita®LIMS ver. 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzlia predioge puraﬁilé' 16
ID za DDV: 5118651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie



~ b S,
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1SO/IEC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ARDLR
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, poceserptan it
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencna oznaka: 1005-9/24930-18/128874-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/128874

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Malni po abdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzemvzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 19.11.2018
Datuminura: 13.11.201809:15 Datuminura: 13.11.201812:54
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusa nja # Rezultali oznadeni z # se nenadajo na neakreditirano dajavnost
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zaetek |
]
Ll Opomba  podLOQ "%  kotina Kraj izvedbe e g
SIST EN ISO 7887:2012 13.11.18
Res ($5hnm) D i metoda BI', KP 13.11.18
Meritev opravijena pri pH 7,6.
Motnost <010 NTU so70r-12016,kp 1118
s . 15.11.18
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 15.1118
Nitrt <0,010 mgl  NO2  SISTEN26777: 1996, kP :gmg
Celotni organski oglik - TOC 208 mgiL C 1SO 8245: 19997, KP }3}}13
; ; SIST EN ISO 10301:1998 14.11.18
Trihalometani (vsota) 21 pgiL Poglavje 3, KP ’ 16.11.18
Triklorometan (kloroform) 20 g/l SBTFI,E;:&SV?E ;gfﬂl‘g; 9%, :g: : jg
Bromadiklorometan 1.0 ugil SiSTFFOz};SVE; 13%]30;; 998, 1;: : 12
Dibromoklorometan <05 g/l SIsT FFogr!aﬁ.r?e 132]3'::; 998, : g : : '_ 1 g
Tribromometan (bromoform) <0.5 pgll SiSTFI,?;l;SVE 13&]30;; 998, :g: : 12
Alumin <0 # gL Al SISTEN |S?<;558522ﬂ03, :3;”3
[1] Meritev je apravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti,
12] Metoda dologanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihavanja vezorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma
{4] Uporabljena je metada: eksterna standardizacija
Podatie o meriini negotovasti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za kem ijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper N o N _E‘Ean: 11;2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:illjana rusnjak@nlzoh si OrbitafLIMS ver. 1 801

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-8000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenie verzlie predioge povoila: 4.2



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA o et
ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO ol v |

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se nanedejo na ano deja
VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24830-18/128874-K
Vodja oddelka:
Liliana Ruénjak. mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag. varst nar, ob 19.11. 2018 14:19:09

Rezultali se nanagajo izkljuéno na preskusan| vzorec. Porotilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celol. Ne sme se uparablati v reklamne nameng
Vzofec e bil v asu do 2adetia analiz ustrezno hranjen. Ve dodaine informacile o opravienem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanie istovetnost dokumenta: http:/www nlzoh slistovetnost

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev oknlj;l Koper - Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capadistria; T:05 66 30 884, F:05 €6 30 888, E:llljana.rusnjak@nizoh sl OrbitaLIMS ver: 1.8.0.4
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ufica 1, 2000 Maribor verzija predioge porotila: 1.2

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-5000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije



AKREDITACLIA

SLOVENSKA
@’3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN ISO/IEC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-8/24830-18/128874-M

Porodilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/128874; lab.t.: 18/6155

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t. 1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vadarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 16.11.2018

Datuminura: 13.11.201808:15 Datuminura: 13.11.201812:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zateteam.fafi;tljuéek
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni najdenc cruioomL 1112018 1935
Clostridium perfringens Psgnglk fgﬁggaﬂ Eﬁéﬁ?t i naideno CFUA00mL }g]]gg}g;ﬁ;g
Priloge 11}
Skuprio Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 15062221999 ninaideno GRUL  JEi v
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1506222:1989 ninajdeno CFU/mL :g 1 jl gg]g ;‘ggg
Analitik: Qdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elaktronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, unlv, dipl. biol. ob 16.11.201812:30:02

Rezultati se nanasajo zkljuéno na preskudani vzorec. PoroZilo se brez pisnega dovoljenja eddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Me sme se uporabljati v reklamne namene,
Vzorec je bil v Casu do zebetke aneliz ustrezno hranjen. Wse dodalne informacie o opravijenem preskuSanju so dostopne na otdelku
Praverjanje istovatnasti dokumeanta: hitp:Maaw.n lzoh.slistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo& ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 830, F:05 66 30 888, E:kp.crna@nlzoh s| OrbitaBLIMS ver.- 1.8.0.1
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor T !
|D za DDV: 5119651295, TRR: 515601 1006000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predioge porogila: 1.1



NLZOH

2018 11 2807 41.08

SILVANA MARKIC HRAST
DOZ Koper

@5 NACIONALNI LABORATORI) ZA fostnissssns

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-08/24930-18/132907

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: QOddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vaodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 27.11.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san_ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san, inZ. b 27.11.2018 14:25:05 Cas certificiranega podpisain podatk o certifikatu so razvidni na urhu prve strani dokumenta

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp/iwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabre2je 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlkzoh.si
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®_IMS ver - 1.8.01

ID za DDV: 5119651285 TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predioge porotila- 1.4



7= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/132907

Podatki o vzorcu

Vzorec: Crpalisée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/132907

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 8230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 21.11.2018 09:45

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Crpalisée Smihel po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin éas sprejema: Koper, 21.11.2018 12:53

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skiadnosti
\zorec je skladen z upoétevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/132907-T

Porodilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/24930-18/132907-K
Porocilo o mikrobioloskem presku$anju z evidencno oznako 4005-9/24830-18/132907-M

Oddelek za okolje In zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistnia, T:05 66 30 803, F.:05 68 30 888, E:kp coz@nlzoh.si
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje In hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 18.0.1

1D za DDV: S119651295. TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSHA
AKREDITACLIA

7=>  \ACIONALNI LABORATORI) ZA @ ARrEdiTaci
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘_  LPoss

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE s ra

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/132907-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Crpalidce Smihel po obdelavi

Stevilkavzorca:  18/132907

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodjanaloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSIGE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks &t 1 k Pogodbi o opravijanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Crpalid&e Smihel po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 27.11.2018
Datum inura: 21.11.201809:45 Datuminura: 211120181253

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0Z Koper Sprejel: Gregor Drinovec

RBZU"ZatI p res kusa ﬂja # Rezuttat oanateni 2 # se nanadajo na neakreditirane dejgwnost

Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda Zatetek |
kljuéek
Parameter Opomba pod LOQ Enota ' otina Kraj izvedbe g
Terenske meritve
Temperatura vode g4 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 211118
mestu odvzema 21.11.18
Klor-prosti <020 015 # magl Ci2 SIST EN 180 7393-2:2000, 21.11.18
na mestu odvzema 211118
Senzoriéne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012 na 211118
mestu odvzema 21.11.18
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 8.0 150 10523.2008, na mestu 21.11.18
odvzema 21.11.18
Elektriéna prevodnost (20°C) 237 uSicm IS0 7888:1985, na mestu 211118
odvzema 21.11.18

Korekcjfa s pomodjo temperaturne kompenzacie instrumenta.

LOD-meja raznavnost, najnizja kencentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tdi kvantificirana.

LOQ-meja dolodljvost, nagnizia kencentracija analita, ki jo lahko pn dolotenih pagojih doloéimo s sprejemljivo tofnostjo in natanénosto.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<* pred $tevilko pomeni, da je vrednost niZja od LOD. Tako porodani
rezultati so izven obmodZja akreditirane dejavnosti (#) Navajamo jih na zahtevo narofnika ali zakonodaje.

Vodja oddelka.
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal meg. Sivana Markic Hrast, dipl, san. ing. ob 28 11.2018 07:41.09

Rezultati se nznaajo lzkljuéno na preskusani vzorec. Porofilo se brez pisnega dovolienja oddelkane sme reproducirati, razen v celoli, Ne sme se uporabliativ reklamne namene.
Vzoree 2 bil v asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. \Vse dodatne Informaci|e o opravienem presku Sanju so destopne na oddalku.
Preverjanie stovetnost dekumenta, hip:iwww nlzah.sifsiovetnost o

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabre2je 10, 6000 Koper - Capodistria, T:08 66 30 803, Fi05 66 30 888, E:kp.coz@nizon.si Orbita®LIMS ver - 1801
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porogila: 1.6
1D za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije '




SLOVENSKA
==, NACIONALNI LABORATOR 2 B Dr
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKQLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/132907-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Crpalis¢e Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca:  18/132907

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Koved Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naro€nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz, 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Crpalisée Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 26.11.2018

Datuminura: 21.11.201809:45 Datuminura: 21.11.201812:53

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zab il ]

kljué
Paraws Opomba pod LOQ Enola kot/na Kraj izvedbe ‘:ng,izﬁ"
SISTENISO 78872012 21.11.18
Raa iy i s metoda BI', KP 21.11.18

Meritev opravijena pri pH 8,1,

: 21.11,18
Motnost <0.10 NTU so7027-t2016 kP 21141
) , 2311.18
Amonij <0.026 mgl  NH4 ISO7150-11984,KP 2212
Nitit <0.010 mgl  NO2  SISTEN26777.19%06,kp 21118
' FIE, 2311.18
Permanganatni indeks (oksidativnost) <050 mgl 02 EN IS0 84671995, KP gg: Hz

[1] Meritev je cpravijena pri 438 nm v 5 cm kiveti

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Madja Mrmalia, univ diptkem. spec.san kem, ob 26 11,2018 15:10:33
Rezultali se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec, Porodilo 2e brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproduciratl, razen v cefoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzarec je bilv asu do zaletka analiz usirezno hranjen. Vse dedatne informacije o opravijenem pres kuSamju so dostopne na oddetku.
Freverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:idwww.nizoh siflstovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper ' ' Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Elijana rusnjak@nlzah si Orbita®LIMS ver- 1801
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor et

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije VI8 prechope porotiy; 1.2



SLOVENSHKA
AKREDITACLIA

E
7=>  NACIONALNI LABORATORIS ZA @ ireoimicin
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ) i-o:

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-8/24830-18/132907-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: Crpalisée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/132907; lab.5t. 18/6304

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD PCSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA. D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hruéevje - Smihel, Crpaliste Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 26.11.2018

Datuminura: 21.11.201809:45 Datuminura: 21.11.201812:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota zawea';’;ff::u"hk
: & 150 9308-1:2014, 150 e 21.11.201813:35
Kolformne bakterije 9308-1:2014/Amd 1:2016 el CFUNBOM- 26,11 2018.08:23
—— IS0 9308-1:2014, 150 A 21.11.201813:35
Escherichie col 9308-1:2014/Amd 1:2016 ABHm CFUNGOM. 26 11 2018.09:23
Enterokoki 150 7899-2:2000 ninajdeno CFUM00 mL ;é 1 :: ;g:g [1)332
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ¥
Clostridium perfringens RS, §t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/100 mL gé 1 ] gg:g gg:gg
Priloge I11) o '
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1506222 1999 ni najdeno CFUIML gé 1 1 gg}g ;ggg
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 15062221999 ni najdeno CFU/mL 3; 1 :: 'gglg ;ggg
Analitik: QOdgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl biol.

Elekironsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 26.11.2018 11:48:39

Rezultali se nanasajo izkljuéno na preskudan vzoree. Parodilo se brez pisnega dovolien]a oddefka ne sme reproduciatl, razen v cefoli. Ne sme se uporabljativ reklamne namene.
Vzored Je bil v éasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Wse dodatng informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na nddelku.
Praverjzn|e istovenost dokumenta: http fwww.nizoh.sifistovetnost,

Dddelek za mikrobiologke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh s Orbita®_IMS ver- 1801
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pnr.c.éi!a'.‘l '1
ID za DDV: 8119651295; TRR: S15601100-600004 3265, BIC: BSLJSI2X, Banka Siovenije ’
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SILVANA MARKIC HRAST
D0Z Koper

@3 NACIONALNI LABORATORI) ZA  ftemismessss

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidencna oznaka: 2105-09/24930-18/125510

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.Q
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za ckolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiologke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 27.11.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elekironske podpisal Gregor Drinavec, san. inZ. ob 27 11 2018 14:18:34 {as cerlificiranega podpisain podatki o cerifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www nizoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vaojkovo nabregje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh s )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.01

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15801100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO

W’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/125510

Podatki o vzorcu

Vzorec: Zajetje Malni pred obdelavo

Stevilka vzorca: 18/125510

Namen: Notranji nadzor

Narotnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.C.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 06.11.2018 10:00

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Zajetje Malni pred obdelavo

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin éas sprejema:  Koper, 06.11.2018 12:22

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Poroéilo o preskus$anju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/125510-T

Poroéilo o kemijskem preskuganju z evidenéno oznako 1005-9/24930-18/125510-K
Poroéilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24830-18/125510-M

Oddeliek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2

Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si e
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
W’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A MCvEaAOI

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LP-014 )
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE gl pnid e i

Evidentna oznaka:2105-9/24930-18/125510-T

Porodilo o preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni pred obdelavo

Stevilka vzorca:  18/125510

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Koved Postejna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san, inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev 8t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postajna - Pivka, Zajetje Malni pred obdelavo
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 27.11.2018
Datuminura: 06.11.2018 10:00 Datuminura: 06.11.201812:22

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultali oznadeni z # se nanaselo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatelek |
ki k
Parameter Opomba pod LOQ B kot/na Kraj izvedbe z:nélljii:
Terenske meritve
Temperatura vode 16 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 06.11.18
mestu odvzema 06.11.18
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) <0.1 # palL l'Ina mestu odvzema 23.11.18
261118
Senzoricne lastnosti vode
Yon brez posebnosti  # ONORM M 6620:2012, na 06.11.18
mestu odvzema 06.11.18
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
pH 1.7 pH ISO 10523:2008, na mestu 06.11.18
odvzema 06.11.18
Elektriéna prevodnost (20°C) 325 uSicm IS0 7888:1985, na mestu 06.11.18
odvzema 06.11.18

Korekcija s pomodjo temperaturme kompenzacye nstiumenta.
[1] Vsota pesticidov je sestevek rezulatov metod Laboratorijska metoda M 740 1 izdaja 7, Laboratorijska metoda M 740_2 izdaja 4 in Laboratorjska metoda M
740 3izdaja7 iz Porofila o kemijskem preskusanju.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san_ing.

Elektrons ko podpisal mag. Sivana Markit Hrast, dipl san. ing. ob 28,11.201807:40.27

Qddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/2
Vojkova nabrefje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver.- 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge poréﬁl;!'.l-ﬁ
D za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije 3



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORI) ZA & e
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO : _"M""
CENTER ZA OKOLJE [N ZDRAVJE Rezultati agnafeni z # oz neakraditirano

se nanadajo na neakreditirane dejavnost

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/125510-T

Rezultati se ajo irkljuéno na preskugani vzorec. Porodil se brez plsnega dovolienja nddelka ne sme reproducirati, razen v celotl. Ne sme se uporabljatl v reklamne namane.
Vzorec |e bil v Gasu do zatelka analiz ustrezno hranjen. Wse dedaine informaciie o opravijenem preskuSan|u so dostopne na oddelku,
Praverjanje istovetnost dokumenta: hitp: iewww.nizoh stistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodisiria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzch si Orbita®LIMS ver- 4 8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor S

ID za DDV: S118851295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie yerzle predioge porate 1.6



AKREDITACLIA

SLOVENSKA
5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SISTEN 1S0/1EC 17025
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO A o

CENTER ZA KEM'JSKE ANALIZE Z|V[L, se nanafajo na neakrediiranc dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K

Porocilo o kemijskem preskuSanju

Vzorec: Zajetje Malni pred cbdelavo

Stevilka vzorca:  18/125510

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,, POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravijanju storitev 8t 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodoved Postojna - Pivka, Zajetje Malni pred obdelavo

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 26.11.2018

Datuminura: 06.11.2018 10:00 Datuminura: 06.11.201812:22

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezullati oznacen z # se nanaisio na neakreditirano dejavnost

et Vool gy e Meote R
1,23 6-tetrahidroftalimi <0005 HglL La?iggr?zs;;g] ;lm : 131}13
24-DB <0.018 pall La?ffgﬁfﬁ;: f,tﬁdn? ? 131 }u :g
245T <0.010 HolL La?ﬁ{)itg,ﬁiizs;:j? :l?qdmé; ! m Hg
24D <0015 polL La?ﬁ[}atgr?zs::,g] e:e.l%dnj ‘ 1:: : }g
24P <0020 pglL La?%a_tgﬂi:::j;n i‘?fﬂ ! limﬁ
2 6-Diklorobenzamid <0.006 o't La?:ait?.ﬁii;::jg s.t?\idfj M 1%” :g
Acetamiprid <0.008 # HalLk La?‘??jﬁﬁifg:j;n ?e,t?idl": 5 1 gl : : g
Acetoklar <0.007 HglL La?%ilg,r?:;:jg‘ ?,lilﬁ ? 13 1 : ;g
Aklonifen <0.009 # HolL La?%itgﬂijfg:j;n ;}, tgjﬁ g 1311 : }1 g
Alaklor <0.007 bl La?i{i‘fﬁiﬁ;? ?.t?qdrjm ﬁmﬁ
Ametrin <0.010 HolL La?iﬁ?,ﬁijf;:j? f‘t?udrjM et
Amidosulfuron <0.013 HarlL La?ii‘gﬂfgg;ﬁ%ﬁm Ij ng
o <0007 ol g sanire i
Atrazin, Desetil- <0.009 pglL La?foa_lgnff;;: ?,{owtrtjm din
Atrazin, Desizopropil- <0.003 /L La?:gil;ﬂijzsc:‘;: ?,Iadrj " }il 1 :g
‘Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod In drugih vzorcev okolja Koper - Stran; 1/9
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Exlijana rusnjak@nlzoh si R i

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651285, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Yerzijs predioge porodila: 1.2



SLOVENSKA
IS ‘ AKREDITACLA
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ sy 705
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K

Rezultat‘ pres k usanj a # Rezultali oznaceni z # se nanadalo na neakreditirano dejavnost

B g e Meon o
P @00 vl AT 131118
Azinfos-metil <0.001 gL La?:?f??:g? ?.tildrj ) ]rgl } ]I g
Azoksistrobin <0.002 palL La?:aa_t?r ?zsgaaj;n ?e.tﬁldm? ! }g'} 1 1 g
Sentazon 0012 vol oD AN 141118
Bifenoks 0009  # pglL La?iéa_t?r?f;;? ;t?qdrj Mo s
- o e i
Bromofos-til <0001 Hal La?:éit?qlzs;aajgn ?e.tﬁldrj . Iﬁmﬁ
Bromoksini <0.021 pglL La?%i'gﬂ':g:};" :ﬁi W nre
Bromopropilat <0.01 bgll La?ggaf? H.I:g:;? ?e,tildrj " gl 1 12
Buturon <0.008 Hgll La?iroa_l??zsgaa};n‘?t?udru? ! 51”3
Cianazin <0.009 il La?ggitgﬁi:gaaj;n ?.t?\ldl‘j . jlil : ] g
Cibutrin 00025 # gl e L
Cipermetrin in izomere (vsota) <0.01 # pall La?%itﬂi:g:j: ‘f.t?\ldi‘: . 51 : 12
Ciprodinl <0.01 HglL La?%a_i;mllzscll‘:;;n ‘?.tgdfj ! gi 1 :g
Diazinon <0.002 HalL La‘?ﬁ?.ﬁfgg}? ?tquma ! g: : :g
Difiufenikan <0.006 HglL La?%a_tg.méggj? ?,t??ﬁ ! }ii : jg
Dikamba <0.05 # HglL Lal;sgit;riii:;:i;" :.t?sldhj i 1:‘11 : 1 g
Dikiofluanid <0.02 # uglL La?:?j:’.ﬂg;:j? ?,ur)qdma ! gmg
Diklorfos <0003 bl La?ié‘ft?fiifﬁii? ?Etfqdﬁi . 131 Hg
Diklorfos <0.003 uoll La?%a_t?r ii}zsggj? ?,Tﬁdrj -
Dimetaklor <0.006 Mgl La?:{r)iitg‘r ii}j§:j;n ?.I?\:ﬁ . :il 1 :g
Dimetenamid <0.001 Mgl La?iait?,riifdkaajarln ;Iﬁ.;j ! :gl 1 : 2
o el 00
Dimetomorf <0.004 HalL La?:?fgf@:;? ?_ t?qdrj . :ﬁl 1 :g
Diuron <0.007 Mgl La?:;aitgr i?f:;,j;n ?.tc;]dh? ! :il 1 :g
Fenheksamid <0.001 gl La?igj_t?,r iijf::i;n ?E'!,{?\IGME . :gl 1 :g
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod In drugih vzorcev okolja Koper - Stran: 2/9
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 86 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1801

Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulice 1, 2000 Maribor

ii ila: 1.
ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-5000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije bidle ol sl o Rt



SLOVENSKA
@5} NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO o LPoid

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, 55 nanassaf6 g nsslkrsidtiams defa
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K

Rezultati preskusanja # Rezultati oznageni 2 # se nanasaio na neakreditirano deizinast
P s ito o T e
Fenitrotion <0.002 pglL La;‘ﬁ&i‘ﬁ:g:ig‘?m N :g} e
Fenpropidin <0007 # Mgl La?ﬁﬁ??:::;? ?,tﬁdﬁ " Hg
Fentin hidroksid €005 # HalL La?ﬁ?:fg:;?;tmm 133113
Fention <0.002 HglL La?g(rit?,ﬁijzs;:j;n ;tifﬁ . 1%1 Hg
Fenuron <0.008 HalL Lai;:[r]a-t;ﬂij:;:i;n ;t?-ldl': § 1?: 1 ;g
Flufenacet <0.003 HglL Lag:zéa_t;riijzsgaai;n :.t?ddl: . :i: 1 13
Flukvinkonazol <0.005 HglL La?i(r}a_tgr ﬁ;? ?,t:ldw? : 31 HE
Flometuron 0010 polL S et ate
Fluopikolid <0.006 HalL La?:EJa_tg,r :}:(::;n ;,HI:IGI':I] . ]i} Hg
Flurokloridon <0007 pglL La?:f:a_haar I]I;::;n exol i
il
Faramsulfuron <0.014 pall La?gg?ﬂf;;::}:ﬁ i 13: Hg
Fosalon 002 ol g el
Ftalimid <0026 uglL La???_‘?'ﬂ'fﬁ;? ?E.tildr: Mo e
w e
A Eaenu e
Izoksaflutol <0.003 HlL La?:{it;di]:;:l;n ?,tr?ldr: ’ :i: : 13
Izoproturon <0.008 HolL La!z}gtrla_l;niﬂ:;;ﬂ ?,‘E”pi ! :i: : ;2
o lagonae dnd
Joksinil <0.009 Mol La??éa_tg,r Eﬁ:;;nf,tfﬁm i
Klomazon <0.005 uglL La?gg’_‘g’:fg;g’?ﬁd,jm e
Klopiraid o1 ol s s
o ok g
Klorbromuron <0011 Mgl La?ﬁ%ﬁgrﬂ;: ?tsqdma ¥ :iﬁl 1 :g
Klorfenvinfos <0.002 HglL Lagﬁgi_tflrifg:,-: ?fﬁ}d& : gl 1 } g
Oddelek za kemijske analize ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper -  Stran:3m
Verdijeva ulica 11,6000 Koper - Capodistia; T:05 66 30 884, Fz05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nizoh si B Ty i

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651295 TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenie Verzha podoge ool 1.2



<> @ AREiAcia
NACIONALNI LABORATORIJ ZA 157 1V OB 17028
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO P -
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, i et
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K

Rezultati pres kusa nja # Rezuitali oznateni 7 # se nanasajo na neakreditirano dsjavnost

Parameter 3 :zl:nﬂ:; \;:: tgggl;i Enota I:;?i:: Kr:j'?mbe %&E}EEE;:
Kloridazon <0.004 Hg/L La?gﬁ??:;;? ?II?\;(:: 2 E: : 12
Kloratoluron <0.009 pg/lL La?grﬂ.z:l;r’niil;;: ?e, I?\lﬁ . E: : :g
Klorpirfos-eti <0.002 uglL La?ﬁéa_‘fﬂfé‘:j:fﬁ,ﬁm eyl
Klorpirifos-metil <0.003 HalL La?i.;f?ﬁi{:;:j: ; {Eztrij . 1%: : }g
Kiotianidin 0003 # ugll La?iﬁ’_'?"ﬂi’ﬁ;é” ff?ﬁi“ 131113
Kuinoksifen 0009 # bl La?iﬁa_lgﬁi:;:j;n N 4118
Linuron <0.009 Hg/L La?fﬁf‘gﬂf::; ;': [:g: ‘ E: : :g
o e
MCPA <0.013 HgiL La?%a_tg[ :J:;:j: :deh? ; m } }g
MCPB <0.022 boll La?ﬁé’f?ﬁfﬁ? e fonis
MCPP <0.013 uglL La?iaitgﬂ l;;;;;n i‘%‘iﬁ b e
Malation <0.006 HalL La?:éit?fi ?gggj;n ?e'!%c:lj & g: : ]lg
Metalaksi <0.001 uglL La?iﬁm.f;;;n : N G
Meiaitor <0009 ol S daa T M 141118
Metazaklor <0.008 Mo/l La?:éa_tgr iijfg:j? :.lgidhj ! 51 : :g
Metokrt 001 oL Dt 131118
Metobromuron <.009 pglt La?g(r)a_t;rijj;s;:j: ;l?qﬁ . ﬁ:::g
Metoksuron <0.009 gL La?%a_l;ﬂijsg:j;n ?E,lch)idh: ! 13: : }g
Metolaklor <0.01 gl La?ggilglr?j::j;n j?_tch)ldl'j M jli:tt 1 jlg
Metolakior-ESA <0.017 HalL La?%a_tgnfzsgaaj: ?lildr: : 131 ::2
Metolaklor-OXA <0.015 # pgiL La?%?lg?::aaj;n j,l:ldl': 4 jljl Hg
Metosulam <0.006 ugll La?ﬁéﬁ‘?ﬁ:’é‘:j? : {i]dr.i : 1:1 1 :g
MeélFibuzin <0.010 uglL La?:gi‘g"l‘fg:j;“?tﬁdﬁ L m 1 }ﬁ
Mevinfos <0.002 HglL La???ﬂ:ﬁ:;? :,tm M s
Mezosulfuron <0.005 oL La?g [r:il;ﬁiizs::j;n f ,tch)ldm? - ji i?l 1 : g
Mezotrion <0.006 # pglL LBI;E Bi?".'fg: j;n 4e ,E?th? ¥ ‘11 iq 1 : g
Oddelek za kemijske analize 3ivil, vod in drugih vzorcev okolja Keper - Stran: 4/9
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Exfijana rusnjak@nlzoh si i S ag i 4

MNacionaini laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651295  TRR: SI5601100-8000043265; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenje pecl o bl il



AKREDITACUA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORL) ZA “ 557 EN150/IEC 17025
(E ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezuitali aznateni z # or neakreditirano

CENTER ZA KEM'JSKE ANAL'ZE ZIV'L, se nanadaje na neakrediirany dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K

Rezultati preskusanja

# Rezuliat oznadeni z # se nanadap na neakreditirano dejavnost

B T e -
Monokrotofos <0.010 # HolL La?ﬁ]??,ﬂij:;:j? ]’e.tildr: ! 1 g: 1 ‘1!2
Manolinuron <0.009 HalL La%ilgﬁj;l;laﬂj? ;t:ldfh? g 1 i: ‘1 :g
Monuron <0.010 HglL Lal?}gfrjait;r iijzsll:bl(aﬁ‘jf:n ;tgdr: ! 1 31 i : g
N N-dietil-m-toluamid <0.01 # Hg/L L"’?ﬁ&"’_‘;‘;’f E‘;? f_t::dpi ) 13 1 1 : ::
Napopanid 0010 ol S T 141118
Maburon <0.01 HalL Lal;:ga—tsorr :J:;(:,? ;tgdhﬁ . :i: : ‘113
Nikasultron 0013 ol o Db 141118
Shaaiiiion oms 4 ol T AT 1311
ometeat w4 . O T 131118
Orbenkarb <0003 HglL La?iéa_'?’ :J:;:;? 7e.t o . 133113
Paration <0.008 palL La?:git.? T:]:::]Q -?t ?f; i }g: } 13
Paration-metil <0.001 HglL La_l;zaa_!“ﬂj'iijzs;(:j:l '?,ladlj 0 g: ]I Ig
Pendimetalin <0.001 HgiL La?:ém?r “fg:,;n :,‘r'ﬁdri ! 131112
Penkonazol <0.002 HalL La?:aa_t::lriiizsgaa; :,t?ﬁj . E: : 23
Petoksamid <0021 HolL La?:?_tgm;g:;: “?gﬁidrj W ig
Pinoksaden <0.007 HgiL La?%itg,r?fgaaj;n: I‘iﬁj ! 131 jl :g
il
Pirimikarb <0.009 HalL L”’?ﬁéf‘?”ﬂiﬁi,a"f‘?fﬁ g 131 1 :g
Primisulfuron-metil <0.014 pgiL La?%?g,ri‘j:g:jzfﬁﬁ " Iijl jl :g
Prometon <0.009 ugiL La?:{ffg}?;;:?};ﬁ . :iq 1 :g
Prometrin <0.010 HalL La?:{:!ilg,r?zsg :i;n ?,lirdrj v :il 1 : g
Propazin <0.009 gL La?zg’u:l;f?:: :jir; ?,lf[')\ldl'va’l i :ijl 1 : g
Propikonazol <0.002 ugl La;’gga_‘f”"fg:;?tm n R
Propoksikarbazon <0.007 HglL La?ﬁ{f_‘g?fgzgmﬁ . ::1 1 ‘: g
Prosimidon <0.007 HalL La?ggil?,r?zsg :};ﬂ ?,mNdbj i : g 1 1 1 2
Prosulfokarb <0.006 uglL Lat?]ﬁéilglr;lfg:};n ;tildl\.i . }ijl 1 1 g
Oddelek za kemljske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper - ~ Stan:5m
Verdijeva ulica 11, 5000 Kaper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:iijana rusnjak@nizoh si SRS e A

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

1D za DDV: 5119651295 TRR: 55601100-6000043285; BIG: BSLISI2X, Banka Slovenie visealjw prethoge perulile: 1.2



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO @ P01

CE NTER ZA KEM!JSKE ANAL'ZE 2|V| L, se nanadajo na neakrediticans dejavrost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
W'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ sty

Eviden&na oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K
Rezultati preskusanja

# Rezuttab cznaten z # se nanasao na neakreditirano dejavnost

Prosulfuron <0.007 Ha/L La?:{}itg,nijzs;:j: it?qdnj ! 1211 jtg
as ¥ o g g 41118
S-Metolaklor <0.03 # KoL La?ﬁﬁ;ﬁjﬁ:j? ;’,tadl‘j ! 1521] 1 13
Sebutilazin <0.008 Mgk La?iﬁ;?ﬂ:; ;.lildh: ’ 1511 Ig
Sekbumeton <0.008 Mol La?ﬁitg".'iﬁi;? :.l%dh.: ! EH :g
Silvex <0.008 HolL La?zaa_t;riijzsg:j;n z[?\ldhi ! :ijl jl lg
Simazin <0.009 pglL Laggaait;ﬁii:;:i;" ?E},lf{illdl‘n;i . -113:1] 1 Ig
Simetrin <0.008 gL La‘t{’:itgriiizsg:];n ;mNdm? i :ijl 1 Ig
Tebukonazol <0.01 E HolL La?:&itgriiizs;:j;n fikgldhi M ::1 1 13
Terbumeton <0.009 HglL La_i;:aeit;riii:-g;;n ?t ildh? & ﬁjl 1 12
Terbutilazin <0.015 Hgll La?icr)it;r ?ﬁ:j? ?e.tﬁdn?M 1?1113
Tetutazindosel <000 bat o b 141118
Terbutrin <0.013 HalL La”tf}:git;n E::j;n ?.t?idh? ! :31 1 I g
Tiakloprid <0.007 HglL La'?zl;it;)._r iijj;:jg] ?E,t?\ldh? ! :gl :l] 1 g
Tiametoksam <0.004 oL La?g{r):itg,r E;;n;t?qd; d :i: : 1 g
Triadimefon <0.003 HalL La;)z{r)ait:}iriii;dk:j;n '?}?qdh? ! }g;] 1 1 g
Trialat <0004  # gL La?ﬁ{r)itg,r :};::;: ‘?t?frj . 53 1 :1 g
P
Triazofos <0.001 HglL Lamiriif::j? 'f,t:gj g 131 ‘1! 1 g
Trifloksistrobin <0.001 pglL La?j(?? r?fﬁ:.? ?.t?ﬁﬂam 131113
Tidarton wo0 ¢ ual o BTN 11118
Vamidotion 0010  # Mgl La?ﬁtr)a_t?r:]zsgaa]? ?T?vdni . igl 4 13
lambda-Gihalotrin 003 # bglL La?ﬁéftf”.’fﬁ,? ?etfudnj ¢ 131 : 13
Motnost 47 NTU IS0 7027-1:2016, KP gg:”g
Barva (436 nm) 0.4 m-1 SiSTmiTDLSaOBiﬁsgﬁzm gg} Hg
Meritev opraviiena pri pH=7,6.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 6/8
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 1.8.0.1

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119851295 TRR: S15601100-5000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenie VarZys predoge porcsla: .2



SLOVENSKA
~> ‘ AKREDITACLIA
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SISTENISO/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO tross
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, iRy g
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K

Rezultati prESkU§a“Ja # Rezultat oznateniz # se nanadaio na neakreditirano dejavnos!

Zatetek /
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda
kljuéek
Parameter Opomba pod LOQ Enicta kot/na Kraj izvedbe z:ngﬁ;:
= ; 07.11.18
Amonij <0026 mgiL NH4 1S0 7150-1:1984, KP 07 11.18
Nitr <0010 mgl  NO2  SISTEN26777:1996,kp 001118
itrit - 4 R 0511.18
; ; 06.11.18
Nitrat 3.30 mglL NO3 SM-4500-NO3B:2012, KP 061118
SISTENISO 6B878-Tockad:  07.11.18
Fosfat-orto <0.018 mg/L PO4 2004, KP 07.11.18
SISTIS0 141118
Tenzidi-anionski <0.02 mgiL MBAS 7875-1:1997/AC1:2004 : 4'1 1'1 8
maodificirana, KP o
1S0 10304-1:2007, 13.11.18
s ol L modificirana®, KP 1311.18
- 150 10304-1:2007, 13.11.18
o o gl o modificirana®, KP 1311.18
: 180 10304-1:2007, 13.11.18
i aE # rgh- g modificiranal, KP 13.11.18
Bor <0,04 # mgiL B SISTISO 9390:1996, KP g: Hg
; - : 06.11.18
Celotni organski ogljik - TOC 292 mgiL c 1SO 8245: 19998 KP 06.11.18
. o ND-IV-NLZOH-OKAKP-HMO0  08.11.18
Indeks mineralnin ol <5 # walL 62, lzdaja7, KP 08.11.18
; ; SIST EN SO 10301:1998,  06.11.18
Trihalometani (vsota) <05 ualL Poglavje 34, KP 08.11.18
. SIST EN IS0 10301:1998,  06.11.18
Triklorometan (kloroform) <0.5 uall Poglavie 35, KP 08.11.18
; SIST EN IS0 10301:1998,  06.11.18
Bromodiklorometan <0.5 HglL Peglavie 3. KP 081118
. SISTENISO 10301:1998,  06.11.18
Tribromometan (bromoform) <0.5 palL Poglavie 35 KP 08.11.18
; SIST EN ISO 10301:1998,  06.11.18
Dibromoklorometan <0.5 palL Poglavie 35 KP 081118
; SIST EN ISO 10301:1988,  06.11.18
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <0.5 Ha/lL Poglavie 36, KP 08.11.18
. : . SISTENISO 10301.1998,  06.11.18
Trikloroeten (trikloroetilen) <0.5 pa/L Poglavie 39, KP 08.11.18
i SIST EN ISO 10301:1998,  06.11.18
Tetrakloroeten+irikloroeten <0.5 pall Poglavje 3, KP 081118
SIST EN IS0 10301:1998,  06.11.18
Tetraklorometan <N.2 pall Poglavje 3¢, KP 08.11.18
SIST IS0 11423-1:1998 del 121118
Benzen <05 # pgiL 181 KP 131118
bl e i - SISTEN IS0 17993: 2004, 09.11.18
Policikliéni aromatski ogliikovodiki (vsota) <0.005 # Hall modifikaciiavtoki8.1,NM 091118
SISTEN IS0 17993; 2004, 09.11.18
Benzo(bjflucranten <0.005 Ho/L modifikacija v totki 8.1, NM  08.11.18
SISTEN IS0 17993; 2004, 08.11.18
Benzo(Kk}fluoranten <D0 HolL modifikacijavio®ki 8.1, NM  09.11.18
g o SISTEN ISO 17993: 2004, 08.11.18
Benzo(ghi)periten <000s HolL modifikacijaviocki 8.4, NM  09.11.18
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih v;oTcev okolja Koper - Stran: 7/9
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak @nlzah si OrbitaLIMS ver- 1.8.0.1

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska uiica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295. TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie Welge pradioge porabi 12



ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, s# nanadao ne neakreditirana dejavnast
VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA

SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A imisiplidgiio

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/125510-K

Rezultati pres kus anja # Regultati oznaceni z # s& nanasaio na neakreditirano defavnost

= & Zacetek |
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda

kljuéek

Prasr Opomba pod LOQ Enoly kot/na Kraj izvedbe "ini'.‘[zﬁ
: SISTENISO 17993 2008, 09.17.18
Benzo(alpiren <D HolL modifikaciiav oS8 NM  09.11.18
. SISTENISO 179932004,  09.11.18
Indeno(1,2.3-cdjpiren B HglL modifikacijaviodi8 1, NM  09.11.18
: SISTEN S0 12846:2012,  08.11.18
Zivo srebro <0.01 palL Hg ez ool 7, NM 0911 18
. _ 15.11.18
At 10 gL IS0 17294 22016E)NM o112
Antifnon 0.053 uglL IS0 1720422018, M 127 :g
_ 15.11.18

Arzen 0.18 uglL ISO1724-22016@)NM 1271 5
Baker 0.003 gL IS0 17206 22016E) M 1911 1S
Nikel] 0.39 uglL IS0 17204 22016(E, KM 1011
Kadmi <0.02 uglL 150 17294-22018(ELNM 101 1o
_ 15.41.18

Krom <04 uglL ISO 17294 22018ELNM 1211 12
_ 16.11.18

Mangan 44 uglL 180 17294-2:2016(E), NM 151118
y _ 15.11,18
Natri 14 mlL ISO 17294 22018(E)NM (2110
15.11.18

Selen 0.15 LglL IS0 1720422016(E). M 107112
; _ 15.11.18
Svinec 042 wgll IS0 1720422016, NM 11113
. _ 15,1118
Cink 9 uglL ISO17204-22016E)NM 1211 13
) _ 15.11.18
Tali 01 4 LgiL IS0 17204 22016E)NM (51110
: 15.41.18

Kobal <01 gL IS0 17204 22016ELNM 1> 12
. , 16,1118
Molibden 021 uglL IS0 17204-22016(EL N 1011 18
- SISTENISO 14403-22013,  13.11.18
Celotni cianid <1 pall CN NM 131118

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

[2] Vzorec je filtriran skozi 0,45 um filter iz regenerirane celuloze. Kromatografski pogoji:HPLC instrument z DAD detekiorjem, kolona z polimemim polnilom na
osnovi PVA, dimenzij 4.0x125 mm, pretok 1.5 mi/min,

[3] Metoda doloCanija organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

[4] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromokiorometana in bromoformia.

[5] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija

[6] Separacija je bila opravljena z enim sistemomin sicer GC/FID.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

KP - OKA Koper, Verdijeva ulica 11, Koper

Podatke o merdini negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

LOD-meja zaznavnosti, najnizja kancentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana

LOQ-meja dolocljivosti, najnizja koncentracija analita, ki jo lahko pri deloenih pegojih doloéimo s sprejemijive toénostjo in natanénostjo

V stolpeu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona <" pred 3tevilko pomeni, da je vrednost niZja od LOD. Tako poroéani
rezultati so izven obmotia akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naroénika ali zakonodaje.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 8/9
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 1.8.0.1
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pomb“é: 1 :2
ID za DDV: 51196851295, TRR: S15601100-8000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



KA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ e
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO “ LP.014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE 2[V|L, se nanadajo na neakreditirano depw.\om
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Eviden&na oznaka: 1005-9/24830-18/125510-K

Elektronsko potrdili; Vodja oddelka:

Maja Krizan, univ.dipl kemik Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.

B Nava nssh Elekironsko podpisal namestk Nadja Mmola, univ.dicl ke, spec.sankem. ob 26.11.2018 15 28 22
Rezultati s nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddeika ne sme reproducirat, razen v celoti, Me sme se uporabljati v reklamne namene.

Yzorec e bil v éasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacie o opravijenem preskuSanju o dostopne na addelku,
Pravar|anjé: istovetnostl dokumenta: Ritp:fwww.nizoh sifistovetnost,

Oddelek za kemi]-ske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ol-tolja Kope_r_ Stran; 9/9
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana. rusnjak@nlzoh.si OrbitaBLIMS ver- 1801
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor veria prediogs port.a.l:‘.iia g 12

1D za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie



LO
AKREDITACLIA

SLOVENSKA
5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SI5T EN 1S0/1EC 17025
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g 5ol

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-8/24930-18/125510-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni pred obdelavo
Stevilka vzorca:  18/125510; lab.&t.: 18/5991
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postajna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovninalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravijanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Zajetie Malni pred obdelavo
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Cdvzem vzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 09.11.2018
Datuminura: 06.11.2018 10:00 Datuminura: 06.11.201812:26
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota Zaém;,if;':ju“k
: j IS0 8308-1:2014, 1SO 06.11.2018 13.00
Rt 9308-1:2014/Amd 12016 A CRUMO0ML 09 11,2018 09:26
. . 06.11,2018 13.00
Enterokoki IS0 7899-2:2000 36 CFUM00 mL 09.11 2018 09:26
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list
i . - : 06.11.2018 13.00
Clostridium perfringens RS, &t 19{2004. 1. tocka 15 CFUM00 mL 09.11.2016 09:26
Priloge 111)
o ) e _ 06.11.2018 13:.00
Skupno Stevilo mikroorganizmoy pri 22°C 1506222.1999 > 300 CFU/mL 09.11.2018 09:26
i ek : o ; 06.11.2018 13:00
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1806222:1999 > 300 CFU/mL 09.11.2018 0926
Analitik: QOdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrab. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elekiransko podpisal dr Gorazd Fretnar, univ. dipl. biol. ob 08.11 201813:19:43

Rezuitati se nanasajo izk(uéng na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnaga dovoljenja eddelka ne sme reproducirali, razen v celot, Ne sme se uporabijati v reklamne namene,
Wzoret ja bil v £asu do zabetka anallz uslrezno hranjen. Wse dodatne informaciie o opravijenem pres kusan]u 5o dostopne na cdde ku
Praverjanje stovetnast dokumenta: hitp: www.nizoh siistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo& ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si Orbita®L(MS ver- 1801
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 3
ID za DDV: 5119651295, TRR: Si5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge poroéila: 1.1



NLZOH
20181728 07 41 09
SILVANA MARKIC HRAST

@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA R o Shtoveon

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidencna oznaka: 2105-09/24930-18/132907

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 27.11.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inzZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elek{ronsko podpisal Gregor Drinovec, san inZ. ob 27.11.2018 14:25:06 Cas cerlificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poracilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/iwww.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 112
Vojkovo nabrezje 10, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska uiica 1, 2000 Maribor Orbita™ IMS ver. 1.6.0.1
|D za DDV: 5i19651295; TRR: S|5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge poratila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/132907

Podatki o vzorcu

Vzorec: Crpalig&e Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/132907

Namen: Noftranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 21.11.2018 09:45

Mesto odvzema:; vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Crpali§ée Smihel po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajinéas sprejema: Koper, 21.11.2018 12:53

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorecje skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorecje zdravstveno ustrezen.

Priloge porogila:

Porotilo o preskusanju z evidencno oznako 2105-9/24930-18/132907-T

Poroéilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-18/132907-K
Porotilo o mikrobioloskem preskuganju z evidenéno oznako 4005-9/24930-18/132007-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, Elkp coz@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Promajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
1D za DDV S5119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Lo

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE s2 nanagajo na neakreditrana dejavnost

SLOVENSHA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A iy

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/132907-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Crpaligée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca:  18/132907

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovninalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravijanju storitev &t. 34/1-09 oz, 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrusevie - Smihel, Crpalidée Smihel po obdelavi
Metodavzoréenja: SIST ISO5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 27.11.2018
Datuminura: 21.11.201809:45 Datuminura: 21.11.2018 12:53

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezu lta ti pres kus a nja # Rezultati oznafeni z # se naneiajo na neakreditirano dejavnos!

. B Zatetek |
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda
kljuéek
Parmse: Opomba podl0Q E™®  otina Kraj izvedbe g
Terenske meritve
Temperatura vode 9.4 C DIN 38404-C4-2: 1976, na 211118
mestu odvzema 211118
Klor-prosti <0.20 015 # mgl cl2 SIST EN 150 7393-2:2000, 211118
na mestu odvzema 21.11.18
Senzoriéne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 211118
mestu odvzema 211118
Splogni fizikalno-kemijski parametri
pH 8.0 IS0 10523:2008, na mestu 21.11.18
odvzema 21.11.18
Elektriéna prevodnost {20°C) 237 ySiem 150 7888:1985, na mestu 211118
odvzema 21.11.18

Korekcija s pomocjo temperalturne kompenzacie insirumenta.

LOD-meja zaznavnost, najniZja kencentracija analila, ki je deteklirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana

LOQ-meja dolodljivosti, najni2ja koncentracija analita, ki jo lahke pn dologenih pogojin dofotimo s sprejemljivo toénostjo in natanénosto

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo |zmer;ene yrednosti med LOD in LOQ Predpona "< pred Stevilko pomeni, da je vrednost n|21aod LOD Tako porotani
rezultatl so izven obmodja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo narocnika ali zakonodaje

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektransko podplsal mag. Silvana Markié Hrast, dipl. can. ing. ob 28 11.2018 07:41:08

Rezultati & nanaSajo izk|juno na preskudani vzorec, Porodiio se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti, Ne sme se uparabljati v reklamne namene.
Veonet je bil v €asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. \'se dodaine informaciie o opravlienem preskuanju so dostopne na oddelku
Praverjanje istovetnost dokumenta: hitp:/'www.nlzoh.siistovelnost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 111
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, Exkp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribar | T
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge porogila: 1.6



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA " gy
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ol o

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-8/24930-18/132907-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Crpalisée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/132907

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Crpali$ce Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 26.11.2018
Datuminura: 21.11.201809:45 Datuminura: 21.11.201812:53
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezuitati preskusanja
Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda Zatotek/
kljucek
Parameter Opomba  podlOQ ™% kotina Kraj izvedbe G i
SIST EN IS0 7887:2012 21.11.18
Bt i ) A 1 metoda Bl KP 21.11.18
Meritev opravijena pripH 8,1
, 2111.18
Metnost <0.10 NTU 180 7027-1:2016, KP 211118
. : 2311.18
Amonij <0.026 maiL NH4 150 7150-1:1984, KP 2311.18
oo 2311.18
Nitrit <0.010 ma/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 2311.18
Permanganatniindeks (oksidativnost) <050 mgl 02 EN IS0 8467:1995, KP gg} }:g

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elekiransko podpisal namesinik Nadja Mrmolja, univ diplkem. spec.san kem. ob 26,11.2018 15:10:33

Rezultati & nanatao izkfjuéno na preskugani vzorec, Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddetka ne sme reproduciratl, razen v celoli, Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzore: je bil v fasu do zatetka analiz ustrezng hranjen. Wse dedatng informacije o opravijenem preskufanju 5o dostopne na oddelku
Prevarjanje istovetnost dokumenta: hitp:Yaaw.nlzoh slistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Stran: 111
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SLOVENSHA
W’S NACIONALNI LABORATORI) ZA ‘ ANREBETALIA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/132907-M

Porocilo o mikrobiolo§kem preskusanju

Vzorec: Crpalisée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/132907; lab &t.: 18/6304

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema:  vodoved Strane - Hrusevije - Smihel, Crpaligte Sminel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 26.11.2018

Datuminura: 21.11.201809:45 Datuminura: 21.11.201812:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaa”":‘;iﬁt“"'&’k
. i 150 9308-1:2014, 1SO S 21.11.201813:35
Koliformne bakierije 9308-1:2014/Amd.1:2016 ninajdenc CFU/AD0 mL 96.11.2018 09:23
- 1509308-1:2014, 150 _ 2111.201813:35
Eachenchiacol 9308-1:2014/Amd. 1:2016 Ll L CFUMOOML 56412018 09:23
Enterokoki 150 7899-2:2000 ninajdenc CFUM00mL g; ﬂ gg:g (1)3 gg
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfringens RS, 8t 19/2004, 1. tocka ni najdenc CFU/00 mL g; ﬂ gg:g {1}3 gg
Priloge I11) it '
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ninajdeno CFU/mL gé : 1‘3812 ;ggg
Skupno stevilo mikroarganizmoy pri 37°C |50 6222:1889 ninajdenc CFU/mL gé : Sglg E}g gg
Analitik. Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elekiransko podplsal dr. Gorazd Pretnar, univ, dipl, biol. ob 26.11.2018 11:48:30

Rezultati se nanadajo izkljucno na preskugani vzorac. PoroSilo se brez pisnega dovoljenja eddelka ne sme reproducirati, razen v celotl. Ne sme se uporabljativ reklemne namene.
\fzarec je bil v Gasu de 2afetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitlp fwww.nizon. siistoveinost,

Oddelek za mlkrdhloics ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11 3
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:06 66 30 850, F:05 €6 30 888, E:kp cma@nizoh si Orbita®LIMS ver - 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzfja predioge porodila: 1.1

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije






