NLZOH

2020.10.05 10:42:57

MATEJKA BREMEC
OMA Koper

's NACIONALNI LABORATORIJ ZA e TN lta dokimnit
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka; 4005-09/26759-20/95402

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, z dne 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Koper, 05.10.2020

Analitik: Odgovorna oseba:

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Elektransko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 05.10.2020 10:21:21 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidnina vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria;, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4



7= NACIONALNI LABORATORI) ZA
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/95402

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA 1IZHODU I1Z VODARNE

Stevilka vzorca: 20/95402

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 02.10.2020 08:45

Mesto odvzema: PLANINA, VODARNA MALNI

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in éas sprejema: OMA KOPER, 02.10.2020 12:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/M00 mL 0 skiaden
Escherichia coli ninajdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljucno s sporami) ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen

(_ Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo najdeno (<4) CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno §tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C *)

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na prilozenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Porotilo o mikrobicloskem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/26759-20/95402-M

Oddelek za mikrobiolo§ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



AKREDITACLJA

SLOVENSKA
5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SISTEN ISO/IEC 17025
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ag 7o

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/95402-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU I1Z VODARNE

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/95402; Lab. &t.: 20/4046

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Naroénik: JAVNG PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, z dne 22.01.2009

Mesto odvzema: PLANINA, VODARNA MALNI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 05.10.2020

Datum in ura: 02.10.2020 08:45 Datum inura: 02.10.2020 12:00

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o presku$anju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota zaéetiﬁ’afi:’gj"ée"
U
A s v RIS
Enterokoki IS0 7899-2:2000, KP ninaideno CFUM00 mL gg]ggggg aglg
Clostridium perfringens IS0 14189:2013, KP ni najdeno cFuMoomL 02102020 o
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S06222:1999, KP hajdeno (<4) CFUImL gg}ggggg {135:142
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri37°C 15062221999, KP ni najdeno CEnL, SRR
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 05.10.2020 10:21:21 Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob, ob 05,10.2020 10:42:57

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si Orbita®LIMS ver: 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie varz§a predioge porociia: 1.1






NLZOH

2020.10.06 09:13:04
LILJANA RUSNJAK

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA F o o Siseminon
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Porocilo o izvedeni nalogi 1005-9/26190-20/95415/1 v celoti zamenjuje Poroéilo o izvedeni nalogi
1005-9/26190-20/95415, z dne 5. 10. 2020.

Porogilo je izdano v novi verziji zaradi dodane mejne vrednosti za parameter permanganatni indeks (oksidativnost ).

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/95415/1

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, z dne 22.01.2009

Izvajalci: QOddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Koper, 06.10.2020

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 06.10.2020 Lijana Rusnjak, mag.varst.nar.

08:08:56 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta,

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljlana.rusnjak@nizoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: 5119651295; TRR: S15601100-5000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



7=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidené&na oznaka: 1005-09/26190-20/95415/1

Podatki o vzorcu

Vzorec: Planina, vodarna Malni- iztok

$tevilka vzorca: 20/95415

Namen: Analiza na zahtevo naroctnika

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 02.10.2020 08:45

Mesto odvzema: Planina, vodarna Malni- pipa na iztoku iz vodarne

Vzorec sprejel: Inge Drole

Kraj in €as sprejema:  Koper, 02.10.2020 12:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskuanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota kotina Kriterij Skladnost
Permanganatni indeks (oksidativnost) 1.1 mg/L 02 5 skladen
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 7.62 6595 skladen
Elektritna prevodnost (20°C) 340 pS/em 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 05 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 1.657 mg/L c / /
Barva (436 nm) <01 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Poroéilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-20/95415-K/M1

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si )
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.8.3.0

ID za DDV: S119651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.4



SLOVENSKA
Q's NACIONALNI LABORATORIJ ZA A R

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezultati cznateni z # oz neakreditirano

CENTER ZA KEM'JSKE ANAL'ZE Z|V|L, VOD |N s& nanasajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/95415-K/1

Porocilo o kemijskem preskus$anju

Poroéilo o kemijskem preskusanju 1006-09/26190-20/95415-K/1 v celoti zamenjuje Poroé&ilo o kemijskem
preskusanju 1005-09/26190-20/95415-K, z dne 5. 10. 2020.

Poroéilo je izdano v novi verziji zaradi dodane mejne vrednosti za parameter permanganatni indeks (oksidativnost ).
Vzorec: Planina, vodarna Malni- iztok

I?Iatriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/95415

Namen: Analiza na zahtevo naroénika

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narodilo: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma 5t. 1in 2, zdne 22.01.2009

Mesto odvzema: Planina, vodarna Malni- pipa na iztoku iz vodarne

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 06.10.2020

Datuminura: 02.10.2020 08:45 Datum inura: 02.10.2020 12:00

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Inge Drole

Podatki narocnika navedeni na poroéilu o preskuganju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzor&evalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek/
FArmater Opomba Enfd kot/na Kraj izvedbe z:';';‘.‘;ﬁ"

i o ) 02.10.20
Permanganatni indeks (oksidativnost) 1.1 mg/L 02 ENISO 8467:1995, KP 02.10.20
Motnost <0.10 NTU I1SO7027-1:2016, KP gg}ggg
oH 7.62 IS0 10523:2008, KP gg}ggg

Meritev opravijena pri T= 24,8°C
Elektriéna prevodnost (20°C) M # uS/em EN 27888:1983, KP gg]ggg
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO7150-1:1984, KP gg]ggg
Nitrit <0.010 ma/L NOZ2 SISTEN 26777: 1996, KP gg}ggg
; R y 05.10.20
Celotni organski ogljik - TOC 1.57 mg/L C ISO 8245: 1999!", KP 05.10.20
SIST EN [SO 7887:2012 03.10.20
BHVEERAIT L La metoda B, KP 03.10.20
Meritev opravijena pri pH= 7,6.
[1] Metoda dolocanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[2] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti,
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capedistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 1.8.3.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651295: TRR: SI5601100-6000043285 BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ver2ljaipreciuge poicellantie



LO!
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA & ety
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO af ros

Rezultati oznateni z # oz, neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se ranatajo na neakreditirans dej
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/95415-K/1

Vodja oddelka:
Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 06.10,2020 09:13:04

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskudani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v £asu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanadajo na prejeti vzorec.

Vse dodaine informacije o opravijenem presku$anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E.lilana.rusnjak@nlzoh si OrbitaSLIMS ver.: 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verziia predioge porotila: 1.2

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



NLZOH

2020.10.08 14:43:14
LILJANA RUSNJAK

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

~> e ‘ AKREDITACHIA
W NACIONALN' LABORATORIJ ZA m&:vmef:gg:asﬁn:?ébg?:;gsnm ‘ SIST EN ISO/IEC 17025

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/96429-K

Porocilo o kemijskem preskusSanju

Vzorec: PLANINA - VODARNA MALNI

Matriks: Pitna voda

Stevilkavzorca:  20/96429

Namen: Analiza na zahtevo naro&nika

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, zdne 22.01.2009

Mesto odvzema: PLANINA - VODARNA MALNI - pipa na izhodu iz vodarne

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 08.10.2020

Datuminura: 06.10.202008:20 Datuminura: 06.10.2020 09:40

Odvzel: naroé&nik - Edi Sibenik Sprejel: Inge Drole

Podatki naroénika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Rezukat — Metoda Zatetek/

Parameter Opomba Encta kot/na Kraj izvedbe z:ﬂ“ﬁ:k

. SISTENISO 6878: 2004, 08.10.20

Celotni fosfor 0.024 mg/L PO4 tocka 7, KP 08.10.20

SISTENISO6878-Totka4:  07.10.20

Fosfat-orto <0.018 mgiL PO4 2004, KP 07.10.20
Vodja oddelka:

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 08.10.2020 14:43:14

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskuani vzorec, Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celotl. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v asu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanadajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si OrbitaLIMS ver: 1.8 3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor g

1D za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije yerzya;predioge poredlia: 1.2






NLZOH

2020.10.29 13:28:50
GORAZD PRETNAR

e NACIONALNI LABORATORIJ ZA eyt dolumanin
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105647

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narocilo: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, z dne 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Koper, 29.10.2020

Analitik: QOdgovorna oseba:

mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. ob 29.10.2020 09:34:31 Cas certificiranega podpisa in podatkio certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nilzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.8.3.0

1D za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@’5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105647

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA - PO OBDELAVI

Stevilka vzorca: 20/105647

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edi Sibenik

Cas odvzema: 26.10.2020 10:00

Mesto odvzema: KOROTAN, VODARNA KOROTAN

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin éas sprejema: OMA KOPER, 26.10.2020 12:45

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku3anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdenc CFUM00mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno §tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C %)
* V oklepaju je navedenc poimenovanje kot na priloZenih poroéilih o presku$anju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poro¢ila:
Porotilo o mikrobioloskem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/26759-20/105647-M

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AKREDITACUA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105647-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA - PO OBDELAVI

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/105647; Lab. st.: 20/4527

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, z dne 22.01.2009

Mesto odvzema: KOROTAN, VODARNA KOROTAN

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 29.10.2020

Datuminura: 26,10.2020 10:00 Datum inura: 26.10.2020 12:45

Odvzel: naro&nik - Edi Sibenik Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéet‘;':]ﬁiazfi”éek
Kolformne baierie e ninajdeno CRUMMIL g 30 oyanoa o
Escherichia col R ninajdeno CruomL 20102020 500
Enterokoki 1S07899-2:2000, KP ninajdeno CRUNMBAL Sriaoos ot
Clostridium perfringens IS 14189:2013, KP ni najdeno CFU/100 mL gg 183338 ag?g
Skupno $tevilo mikroorganizmav pri 22°C 180 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL ggl g;ggg (1]3?3
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 62221999, KP ninajdeno CFUmL gg}ggggg ;g?g
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl, mikrob. ob 29.10,2020 09:34:31 Elektronsko podpisal dr, Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 29.10.2020 13:28:50

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zadetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanaajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije 0 opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i g

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI12X, Banka Slovenije verzija predloge poroéila: 1.1
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LILJANA RUSNJAK
OKA Koper

7= NACIONALNI LABORATORI ZA Rt
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna oznaka: 1005-09/26190-20/105703

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, zdne 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 29.10.2020

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Liljana Rudnjak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa namesinika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Elekironsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 29.10.2020
13:02:09

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 3C 888, E:liljana rusnjak@nizoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: 5119651295, TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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w ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105703

Podatki o vzorcu

Vzorec: VODARNA KOROTAN - pipa po obdelavi

Stevilka vzorca: 20/105703

Namen: Interni nadzor

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA,D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edi Sibenik

Cas odvzema: 26.10.2020 10:00

Mesto odvzema: VODARNA KOROTAN - pipa po obdelavi

Vzorec sprejel: Benjamin Dezjot

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 26.10.2020 12:45

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

|zrazen

Parameter Rezultat Enota Ketliia Kriterij Skladnost
pH 7.46 6.5-9.5 skladen
Elektricna prevodnost (20°C) 352 pS/em 2500 skladen
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 05 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 0.94 mg/L C / /
Trihalometani (vsota) 0.6 Mg/l 100 skladen
Triklorometan (kloroform) 0.6 Mg/l / {
Bromodiklorometan <0.5 pa/L / {
Dibromoklorometan <0.5 pg/lL / {
Tribromometan (bromoform) <05 palL / /
Aluminij <10 Mg/l Al 200 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poro¢ila:
Porogilo o kemijskem presku$anju z eviden¢no oznako 1005-9/26190-20/105703-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liliana.rusnjak@nizoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
Q's NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AXRELIACUA

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO coilidiadi

CENTER ZA KEMIJSKE ANAL'ZE 2|V| L, VOD IN se nanatajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105703-K

PorocCilo o kemijskem preskusaniju

Vzorec: VODARNA KOROTAN - pipa po obdelavi

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/105703

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narodilo: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma ét. 1in 2, zdne 22.01.2009

Mesto odvzema: = VODARNA KOROTAN - pipa po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 29.10.2020

Datuminura: 26.10.202010:00 Datuminura: 26.10.202012:45

Odvzel: naroénik - Edi Sibenik Sprejel: Benjamin Dezjot

Podatki naro€nika navedeni na poro¢ilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, poedatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek|
k
REISAsGr Opomba Engta kot/na Kraj izvedbe ’Zﬁgﬁ;:
i 26.10.20
pH 7.46 1S0O 10523:2008, KP 26.10.20
Meritev opravijena pri T= 24,6°C
Elektriéna prevodnost (20°C) B2 4 uSfem EN 27888:1993, kP gg]ggg
SIST EN ISO 7887:2012 27.10.20
e G| S et metoda BIY, KP 27.10.20
Meritev opravijena pri pH= 7,6.
Motnost <0.10 NTU Iso702r-1:2016,kp 201020
’ U 26.10.20
" . 27.10.20
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO7150-1:1984, KP 971020
" : 27.10.20
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 271020
. i ! 26.10.20
Celotni organski ogljik - TOC 0.94 ma/L C ISO 8245: 1999 KP 96.10.20
; ) SIST EN IS0 10301:1998,  27.10.20
Trihalometani (vsota) 0.6 Mg/l Poglavie 35, KP 28.10.20
) SIST EN ISO 10301:1998,  27.10.20
Triklorometan (kloroform) 0.6 Mg/l Poglavie 3¢, KP 28.10.20
g SIST EN ISO 10301:1998,  27.10.20
Bromodiklorometan <0.5 pg/lL Poglavje 3¢ KP 28.10.20
’ SIST EN ISC 10301:1998,  27.10.20
Dibromoklorometan <0.5 pafl Poglavie 3¢, KP 28.10.20
: SIST EN ISO 10301:1998,  27.10.20
Tribromometan (bromoform) <0.5 Hall Poglavje 34, KP 28.10.20
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nizoh si Orbita®LIMS ver: 1.8.3.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-5000043285; BIC: BSLJSI2X, Barka Siovenije verija predione poresas; 1.2



~ 4 IEEn,
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1S0/IEC 17025
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO Er-oat
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN i T S,
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105703-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |

kljuéek

Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:m‘a?iz:
oL SISTEN ISO 15586:2003, 29.10.20
Aluminij <10 # pgiL Al KP 2910.20

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v § cm kiveti.

[2] Metoda dolotanja erganskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.

[4] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija

Podatke o merilni negotovosti posredujeme na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Liljana Runjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rugnjak, mag.varst.nar. ob 29.10.2020 16:01:06

Rezultati se nanasajo izkljuéno na presku3ani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu od sprejema vzorca do zadetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost,

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh. si Orbita®LIMS ver: 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge poré.éilé' 1‘2
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ’
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SILVANA MARKIC HRAST
QOZ Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA Bl e il
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porodilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-20/89593

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, zdne
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 05.10.2020
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elekironsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 05.10.2020 06:56:07 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porodilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si ‘
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



WIS NACIONALNI LABORATORU ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-20/89593

Podatki o vzorcu

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 20/89593

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA,D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 21.09.2020 10:00

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrudevije - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema: Koper, 21.09.2020 13:48

Ocena rezultatov
Prikazani so rezultati z doloéenimi kriteriji.

|zrazen

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
kot/na

Terenske meritve

Temperatura vode 10.6 °C / /

Klor-prosti 0.20 mg/L Cl2 / /

pH 7.5 pH 6.5-9.5 skladen

Elektri¢na prevodnost (20°C) 368 pSfem 2500 skladen

Vonj brez vonja / /

Anorganski parametri

Bromat <5 Mg/l BrO3 10 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:
Porocilo o preskusanju z eviden¢no oznako 2105-9/24930-20/89593-T
Paorodilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1072-09/24930-20/89593-K

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
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W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘_ trote

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE se nanadaje na neakreditirano dejavnost
Evidenéna oznaka:2105-09/24930-20/89593-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Matriks: Pitna voda

Stevilkavzorca:  20/89593

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naro¢ilo: Aneks 5t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, zdne 01.01.2012

Plan vzoréenja: DN 118388, 21.09.2020
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 05.10.2020
Datuminura: 21.09.202010:00 Datuminura: 21.09.2020 13:48

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda Zatetek !

i Opomba pod LOG L kot/ina Kraj izvedbe ‘:',‘.'!,‘.’;2"
Terenske meritve

Temperatura vode 10.6 °C SIST DIN 38404-4:2000,KP  21.09.20

21.09.20

Klor-prosti 0.20 mg/L Cl2 SISTEN 1S0O 7393-2:2018, 21.09.20

KP 21.09.20

pH 75 pH SISTEN ISO 10523: 2012, 21.09.20

KP 21.09.20

Elektri¢na prevodnost (20°C) 368 HS/iem 1SO 7888:1985, KP 21.09.20

21.09.20

Korekcija s pomodjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Vonj brez venja # ONORM M 6620:2012, KP 21.09.20
21.09.20

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing. ob 05.10.2020 07:39:20

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec, Porocilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirali, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opraviienem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ok

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije NG prEsioge kol 10



SLOVENSKA
W’S NACIONALNI LABORATORI) ZA A e

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO | ALI‘-O:.I ”

CENTER ZA KEM'JSKE ANAL'ZE 2IVIL, VOD |N se nana$ajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-09/24930-20/89593-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

H'Ilatriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/89593

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravijanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, zdne 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijjem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 02.10.2020

Datuminura: 21.09.2020 10:00 Datuminura: 21.09.2020 13:48

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati pres kusa nja # Rezultati oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek/

kljuéek

PRt Opomba podloQ "% kotina Kraj izvedbe s
Anorganski parametri

Bebgiial & " - Bos  SISTENISO15061:2001,  29.09.20

NM 29.09.20
Rezultat neakreditiran, ker je podan pod visjo mejo zaradi prisotnih interferenc.

Sploéni fizikalno-kemijski parametri
SISTEN ISO 10304-4:2000,  30.09.20

Klorit <0.01 <0.002 # mgl Clo2 NM 30.09.20
SISTEN ISO 10304-4:2000,  30.09.20
Klorat 0.040 mgiL ClO3 NM 30.09.20

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

LOD-meja zaznavnosti, najnizja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja dolo@ljivosti, najniZja koncentracija analita, ki jo lahko pri dolotenih pogojih doloimo s sprejemijivo to€nostjo in natanénostjo.

V stolpeu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred Stevilko pomeni, da je vrednost niZja od LOD. Tako porogani
rezultati so izven obmotija akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naroénika ali zakonodaie.

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal Maja KriZan, univ.dipl.kemik ob 02.10.2020 07:39:48
Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskugani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti, Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v £asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Aww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 111
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nizoh si s .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor OrtitafL i ver. 1 8,90

1D za DDV: S119851295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verciia predloge porofila; 1.2
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GORAZD PRETNAR
OMA Koper

’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA o Loyt dok et
w ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105656

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narodilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, z dne 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Koper, 29.10.2020

Analitik: Odgovorna oseba:

mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. ob 29.10.2020 09:36:57 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID 22 DDV: $119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105656

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA - PO OBDELAVI

Stevilka vzorca: 20/105656

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edi Sibenik

Cas odvzema: 26.10.2020 10:25

Mesto odvzema: SMIHEL POD NANOSOM, CRPALISCE SMIHEL POD NANOSOM

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 26.10.2020 12:45

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skiladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljutno s sporami) ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno stevilo najdeno (<4) CFU/mL i /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno &tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C *)

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o presku$anju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Porotilo o mikrobioloskem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/26759-20/105656-M

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.8.3.0

ID za DDV: S119651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105656-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA - PO OBDELAVI

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/105656; Lab. &t.: 20/4529

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, z dne 22.01.2009

Mesto odvzema:  SMIHEL POD NANOSOM, CRPALISCE SMIHEL POD NANOSOM

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 29.10.2020

Datuminura: 26.10.2020 10:25 Datuminura: 26.10.2020 12:45

Odvzel: naroénik - Edi Sibenik Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o presku$anju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Ergty;  CeestinlzakBucek
Koliformne bakterije 156 93382(1) 126012;‘ hind: ni najdeno CFUM00 mL gg}ggggg égg?
Escherichia coli 150 93?82(1] 12601:;” A, ni najdeno CFU/M00 mL gg}ggggg (1}:2(1)
Enterokoki 1S07899-2:2000, KP hi najdeno crUpbamL.  EiiARt1ee)
Clostridium perfringens IS0 14189:2013, KP hi najdeno cruoomL 501 020o0 1308
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri22°C 1506222:1999, KP najdeno (<4) CFU/mL gg}ggggg agg?
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri37°C 180 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL gg}ggggg agg?
Analitik: QOdgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob, ob 29.10.2020 09:36:57 Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. bicl. ob 28.10.2020 13:56:56

Rezultati se nanasajo izkijuéno na preskusani vzorec. Porocile se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanadajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Aww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbia®LIMS ver. 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i

i ila: 1.
ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije PoRE [ e s eTobeet
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LILJANA RUSNJAK
OKA Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA P o SV
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porodilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidené&na oznaka: 1005-09/26190-20/105709

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, zdne 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 29.10.2020

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmalja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 29.10.2020 ) o ug ia ' ag §§t nar, ) — .
10:34:51 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

dokumenta,

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzch.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Eliljana rusnjak@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor OrbitaSLIMS ver.: 1.8.3.0
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105709

Podatki o vzorcu

Vzorec: CRPALISCE SMIHEL POD NANOSOM - pipa po obdelavi

Stevilka vzorca: 20/105709

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edi Sibenik

Cas odvzema: 26.10.2020 10:25

Mesto odvzema: CRPALISCE SMIHEL POD NANOSOM - pipa po obdelavi

Vzorec sprejel: Benjamin DeZjot

Krajin cas sprejema:  Koper, 26.10.2020 12:45

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prifog.

Parameter Rezultat Enota Iira?_en Kriterij Skladnost
ot/na

Motnost 13 NTU 1 ni skladen
pH 7.89 6.5-95 skiaden
Elektriéna prevodnost (20°C) 205 pS/cm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mgiL NO2 05 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 0.67 mg/L c / /
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / f

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/26190-20/105709-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si !
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predloge porotila: 1.4
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se 72 neakreditirano dej
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105709-K

Porocilo o kemijskem presku$anju

Vzorec: CRPALISCE SMIHEL POD NANOSOM - pipa po obdelavi

Iylatriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/105709

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.0.0.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma ét. 1in 2, zdne 22.01.2009

Mesto odvzema:  CRPALISCE SMIHEL POD NANOSOM - pipa po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 29.10.2020

Datuminura: 26.10.202010:25 Datuminura: 26.10.2020 12:45

Odvzel: naroénik - Edi Sibenik Sprejel: Benjamin Dezjot

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o preskusanju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezuttati oznaceni z # se nanaajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zaketek |
kl
Farsmeter Opomba Enota  yotina Kraj izvedbe g
Motnost 13 NTU s07027-12016,KP 207020
oH 7.89 Is010523:2008, kP 251020
Meritev opravijena pri T= 24,8°C
Elektrigna prevodnost (20°C) 205 # usfem EN27B881993 kP 201020
Amoni <0.026 mgl N4 IS0 7150-1:1984, KP g;]ggg
Nitit <0.010 mgl ~ NO2  SISTENZ26777: 1996, KP g}ggg
. — : ; 26.10.20
Celotni organski ogljik - TOC 0.67 mg/L C ISO 8245: 19990, KP 26.10.20
SIST EN ISO 7887:2012 27.10.20
B (E3sm) <04 i metoda B, KP 27.10.20
Meritev opravijena pri pH= 8,0.
[1] Metoda dolo¢anja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC),
[2] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.3.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651295, TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.2
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘, trote

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanatajo na neakreditiranc dejavnost

DRUGIHVZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105709-K

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 29.10.2020 16:02:47

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskudani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Gasu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nana3ajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,

Preverjanje istovetnost dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porscil.a‘ E '2

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



NLZOH

2020.10.29 13:58:24
GORAZD PRETNAR

’S NACIONALNI LABORATORI) ZA e Co e ok men s
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105658

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, z dne 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Koper, 29.10.2020

Analitik: Odgovorna oseba:

mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob, ob 29,10,2020 09:38.50 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolos ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-56000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105658

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA - PO OBDELAVI

Stevilka vzorca: 20/105658

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edi Sibenik

Cas odvzema: 26.10.2020 10:50

Mesto odvzema: STRANE, REZERVOAR STRANE

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 26.10.2020 12:45

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskudanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFUMQ0 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno CFUMO0mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno $tevilo ninajdeno CFU/mL { /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo koloni 37 °C (Skupno $tevilo ninajdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C )
*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poro¢ila:
Porotilo o mikrobioloskem presku3anju z evidenéno oznako 4005-8/26759-20/105658-M

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
7=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA A e
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/105658-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA - PO OBDELAVI

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/105658; Lab. &t.: 20/4531

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, z dne 22.01.2009

Mesto odvzema:  STRANE, REZERVOAR STRANE

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 29.10.2020

Datuminura: 26.10.2020 10:50 Datuminura: 26.10.2020 12:45

Odvzel: naro&nik - Edi Sibenik Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusSanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéel‘:‘:"aﬁ:‘j"éek
Koliformne bakterije I8 93{1]82(1]1251:? A ni najdeno CFU/100 mL gg}ggggg éggg
Escherichia col 150 93{1’82;126”1:;” Amd. ni najdeno crunomL 201020201390
Enterckoki ISO 7899-2:2000, KP ni najdeno CFU/100 mL 33183833 éggg
Clostridium perfringens 1ISO 14189:2013, KP ni najdeno CFUM00mL gg}ggggg éggg
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S06222:1999, KP ni najdeno GROfL. MR L
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 19062221999, KP ni najdeno cFUmL 21020201300
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektransko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. ob 29.10.2020 09:38:50 Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 29.10.2020 13:58:24

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Paroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v¢asu od sprejema vzorca do zaGetka analiz ustrezno hranjen, Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec,

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolofke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si Orbita®LIMS ver: 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor S

i 1.
ID za DDV: 5119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije VRl s po o 4.1






NLZOH

2020.10.29 16:03:38
LILJANA RUSNJAK

’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA B il dcbmeots
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidencna oznaka: 1005-098/26190-20/105720
Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1in 2, zdne 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Koper, 29.10.2020
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Liljana Ru&njak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

Elektronsko podpisal Nadja Mmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 29.10.2020
10:38:27
dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fiwww.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

1D za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4



@5 NACIONALNI LABORATORLIJ ZA

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105720

Podatki o vzorcu

Vzorec: REZERVOAR STRANE - pipa po obdelavi

Stevilka vzorca: 20/105720

Namen: Interni nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edi Sibenik

Cas odvzema: 26.10.2020 10:50

Mesto odvzema: REZERVOAR STRANE - pipa po obdelavi

Vzorec sprejel: Benjamin DeZjot

Krajin ¢as sprejema: Koper, 26.10.2020 12:45

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Ii;atf':an Kriterij Skladnost
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 7.95 6595 skladen
Elektricna prevodnost (20°C) 205 pS/ecm 2500 skladen
Amonij <0.026 mgiL NH4 0.50 skladen
Nitrit <0010 mg/L NO2 05 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 0.53 mgiL c / /
Barva (436 nm) <0.1 m-1 { /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poro¢ila:

Porocilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/261980-20/105720-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

1D za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotia: 1.4



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A coizepopbizres
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO i

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE 2|VIL, VODIN se nanadaje na neakreditiranc dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105720-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: REZERVOAR STRANE - pipa po obdelavi

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca:  20/105720

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Paostojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNQO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, zdne 22.01.2009

Mesto odvzema: REZERVOAR STRANE - pipa po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 29.10.2020

Datuminura: 26.10.202010:50 Datum inura: 26.10.2020 12:45

Odvzel: naroénik - Edi Sibenik Sprejel: Benjamin Dezjot

Podatki naro€nika navedeni na poroéilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaCeni z # se nana$ajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek/
kljutek
Parameter Opomba Enota kotina Kraj izvedbe z:nﬂiz:
Motnost <0.10 NTU SO7027-4:2016,KP 201020
oH 7.95 IS0 10523:2008, KP e
Meritev opravijena pri T= 24,8°C
Elektricna prevodnost (20°C) 205 # uSfem EN 27888:1993, KP gg}ggg
Amonij <0.026 ma/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP g;}ggg
Nitrit <0.010 mgl N0z SISTEN26777:1396,KP 271020
. R ) 26.10.20
Celotni organski ogljik - TOC 0.53 mg/L c ISO 8245: 19991 KP 26.10.20
SIST EN ISO 7887:2012 27.10.20
e ] = i metoda B2, KP 27.10.20
Meritev opravijena pri pH= 8,0.
[1] Metoda dologanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[2] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narotnika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh.si Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI119651295; TRR: 5I5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ¥erzia predioge porooila; 1.2



AKREDITACIJA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1S0/IEC 17025
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ rl-P-°14 |

CENTER ZA KEM'JSKE ANAL'ZE ZIV"_, VOD |N se nanadajo na neakreditiranc dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/105720-K

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 29.10.2020 16:03:38

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega doveljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanadajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjgk@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzia predioge por&éilé'ﬁ P

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



NLZOH

2020.10.05 07:38:12
SILVANA MARKIC HRAST

'3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA e e e
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-20/89586

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Naroéilo: Narocilnica §t. S-121/2020 dne 10.9.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Novo mesto

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 05.10.2020
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 05,10.2020 06:55:25 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta,

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzch.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si .
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-20/89586

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 20/89586

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 21.09.2020 09:20

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema: Koper, 21.09.2020 13:48

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

IzraZzen o
Parameter Rezultat Enota kot/na Kriterij Skladnost

Terenske meritve

Temperatura vode 9.8 °C / /
Klor-prosti <0.20 mg/L Cl2 / /
pH 7.7 pH 6.5-95 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 201 pS/em 2500 skladen
Vonj brez vonja / /

Anorganski parametri
Bromat <3 pglL BrO3 10 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:
Porocilo o preskusanju z evidentno oznako 2105-9/24930-20/89586-T
Porogilo o kemijskem preskuganju z evidenéno oznako 1072-08/24930-20/89586-K

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO : Lt
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE fsptor gt ok g

Evidenéna oznaka:2105-09/24930-20/89586-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca:  20/89586

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narogilo: Narogilnica §t. $-121/2020 dne 10.2.2020

Plan vzoréenja: DN 118388, 21.09.2020
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 05.10.2020
Datuminura: 21.09.202009:20 Datuminura: 21.09.202013:48

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaCeni z # se nanaSaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti zrazen Metoda Zatetek|

Parsiater Opomba podloq ™% kotina Kraj izvedbe s g
Terenske meritve

Temperatura vode 9.8 SC SISTDIN 38404-4:2000,KP  21.09.20

21.09.20

Klor-prosti <0.20 mg/L Cl2 SISTENISO 7393-2:2018, 21.09.20

KP 21.09.20

pH it pH SISTEN ISO 10523: 2012, 21.09.20

KP 21.09.20

Elektriéna prevodnost (20°C) 201 uS/cm ISO 7888:1985, KP 21.09.20

21.09.20

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Von; brez vonja # ONORM M 6620:2012, KP 21.09.20
21.09.20

LOD-meja zaznavnosti, najniZja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja dolotljivosti, najniZja koncentracija analita, ki jo lahke pri dologenih pogojin dologimo s sprejemijivo toénostjo in natanénostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred Stevilko pomeni, da je vrednost nizja od LOD. Take poroéani
rezultati so izven obmocia akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naroénika ali zakonodaje.

QOddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor -

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija preglage: porotiie: 1.6



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A oy
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO A LRaL4
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE oo hspeo oL Aol

Evidenéna oznaka:2105-09/24930-20/89586-T

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elekironsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 05.10.2020 07:39:12

Rezultati se nanadajo izkljugno na preskusani vzorec, Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti, Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v &asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/Awww.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si Orbita®LIMS ver - 1.8.3.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porogila: 1.6

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A il
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LF-814
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN e

DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-09/24930-20/89586-K

Porocilo o kemijskem preskus$anju

Vzorec: Rezervoar Strane po cbdelavi

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 20/89586

Namen: Notranji nadzor

Naloga: |zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Naroéilnica 8t. $-121/2020 dne 10.9.2020

Mesto odvzema: vodoved Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 02.10.2020

Datuminura: 21.09.202009:20 Datuminura: 21.09.2020 13:48

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultali oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda Zatetek |
kljugek
Parameter Opomba pod LOQ Enota §i5iine Kiaj irvadb z:n gtljlzg

Anorganski parametri

SISTEN IS0 15061:2001, 29.09.20

Bromat <3 HglL Bro3 NM 29.09.20

Sploéni fizikalno-kemijski parametri
SIST EN ISO 10304-4:2000,  30.09.20

Klorit <0.01 <0.002 # mglL Clo2 NM 30.09.20
SIST EN IS0 10304-4:2000,  30.09.20
Klorat <0.060 # mg/L Clo3 NM 30.09.20

Rezultat neakreditiran, ker je podan pod vi§jo mejo zaradi prisotnih interferenc.

LOD-meja zaznavnosti, najniZja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja dolotljivosti, najniZja koncentracija analita, ki jo lahko pri dologenih pogojih dologimo s sprejemljivo toénostjo in natanénostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred $tevilke pomeni, da je vrednost nizja od LOD. Take porocani
rezultati so izven obmocja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naroénika ali zakonodaie.

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Elektronske podpisal Maja Krizan, univ.dipl.kemik ob 02.10.2020 07:39:36
Rezultati se nana8ajo izkljuéno na preskuSani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabijati v reklamne namene.

Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen, Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Nove mesto Stran: 1/1
Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 79, E:nm.cka@nlzoh si ! .
Nacionalni laboratori za zdravje, okelje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.3.0

ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije narzya pradioge’ portiia; 1.2






